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1. DIO – PRIPREMITE JEDNOKRATNI APLIKATOR I APLIKATORSKU JEDINICU

KARTICA ZA BRZE UPUTE (QRC)

SET ZA APLIKACIJU S OLOVKOM S DODANIM LIJEKOM

Vivostat A/S
Borupvang 2

3450 Alleroed
Danska

OVA KARTICA ZA BRZE UPUTE (QRC) MORA SE ČITATI U SKLADU S 
UPUTAMA ZA UPORABU PROIZVODA (IFU) I PRIRUČNIKOM ZA UREĐAJ. 
 
Za Upute za uporabu (IFU), priručnike, jezične verzije QRC-a i još mnogo toga, 
posjetite našu web stranicu:  www.vivostat.com/application-now

2. DIO – STAVLJANJE ŠPRICA, PRIPREMA I POČETAK APLIKACIJE

DODATNI SAVJETI ZA PRIMJENU
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2-6 cm 1 min.

+ 5 min.

1. Skinite čep s 
olovke

2. Pritisnite 
gumb za početak 
korištenja šprica

3. Pritisnite nožni 
prekidač jednom 
za pripremu

4. Usmjerite vrh 
aplikatora na PH 
papir prilikom 
pripreme

5. Priprema se 
prekida automatski 
te se na ekranu 
aplikatorske jedinice 
prikazuje količina i 
mod rada

6. Provjerite 
ispravnost smjese na 
PH papiru (od tekućeg 
do viskoznog u 10-30 
sekundi)*

7. Spremno za 
aplikaciju

Izbjegavajte 
dodirivanje 
nanesenog 
materijala 
odmah nakon 
primjene

Koristite kružne 
pokrete s 
udaljenosti 
prskanja od 2 do 
6 cm

Nemojte ubadati 
tkivo niti savijati 
vrh olovke

Ako pauzirate 
primjenu više od 
5 minuta, stavite 
čep na olovku

Prije ponovne 
primjene, 
uklonite čep 
i obrišite vrh 
olovke

* UPOZORENJE:

1.2: Kako biste izbjegli zračne mjehuriće 
koji mogu negativno utjecati na smjesu, 
nemojte gurati iglu do kraja u bočicu s pH 
10 otopinom.

1.7: Pažljivo slijedite korake kako se 
trombociti ne bi nataložili na dnu. Oni 
su ključni za zacjeljivanje. Ako je prošlo 
više od 30 minuta nakon rotiranja, 
ponovno rotirajte: pritisnite gumb na 
vrhu Aplikatorske jedinice na 4 sekunde, 
izvadite držač štrcaljki, rotirajte i slijedite 
korake 1.7-1.10. 

2.6: Ako smjesa ne postane viskozna, 
pritisnite gumb na vrhu Aplikatorske 
jedinice na 4 sekunde, provjerite je li 
držač štrcaljki pravilno postavljen i slijedite 
korake 1.7-1.10. 

1. Upalite 
aplikacijsku 
jedinicu i povežite 
nožni prekidač

2.  Postavite 21G 
iglu neposredno 
unutar bočice s pH 10 
otopinom, povucite te-
kućinu u špricu od 1 ml*

4. Prenesite 
jednokratni 
aplikator i pH papir 
u sterilno područje

5. Prenesite 
držač špricu izvan 
sterilnog područja

6. Umetnite šprice s pH 
10 otopinom, sredstvom 
za brtvljenje/matricom i 
otopinom dodanog lijeka 
u držač šprica

7. Za matricu: 
okrenite držač 
šprica naprijed-
natrag 10 puta*

8. Kada se to 
pokaže na zaslonu 
aplikatorske 
jedinice, otvorite 
zaštitni poklopac

9. Umetnite i 
postavite držač 
šprica

10. Pritisnite držač 
šprica u ležište 
pomoću dva prsta

11. Zatvorite 
zaštitni poklopac

3. Pripremite  jedinicu s 
dodanim lijekom s oto-
pinom manje ili jednake 
količine od sredstva za 
brtvljenje/matrice

Kada koristite 
APL 404 bez 
dodanog 
lijeka: pazite 
da šprica s pH 
10 otopinom 
bude ravno 
postavljena i da 
nije u šupljini za 
dodani lijek  


