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2. DIO – DIO – OBRADA PACIJENTOVE KRVI (OTPRILIKE 25 MINUTA)

3. DIO – PROCESS THE PATIENT’S BLOOD (approx. 25 minutes)

KARTICA ZA BRZE UPUTE (QRC)

PREPARATION KIT
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1. DIO – PRIPREMA PRIJE UKLJUČIVANJA PACIJENTA (OTPRILIKE 1 MINUTA)

Vivostat A/S
Borupvang 2

3450 Alleroed
Danska

OVA KARTICA ZA BRZE UPUTE (QRC) MORA SE ČITATI U SKLADU S 
UPUTAMA ZA UPORABU PROIZVODA (IFU) I PRIRUČNIKOM ZA UREĐAJ. 
 
Za Upute za uporabu (IFU), priručnike, jezične verzije QRC-a i još mnogo toga, 
posjetite našu web stranicu:  www.vivostat.com/application-now
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ljepilo: 24 minutes 
matrica: 25-30 minutes

*

1. Uklonite vanjski 
poklopac

2. Uklonite čep s 
tube

3. Otvorite zatvarač, 
pričvrstite zeleni 
šiljak na tubu, 
uklonite čep sa šiljka

4. Uklonite čep s 
citrata

5. Okrenite bočicu s 
citratom, probušite 
je šiljkom i ispraznite 
sadržaj

1. Osigurajte 
vaskularni pristup i 
uzmite 120 ml krvi

2. Kada se pripremna 
jedinica napuni, 
zatvorite cijev 
stezaljkom

3. Okrenite za 
pravilno zatvaranje 
ventila i uklonite 
cijev

4. Očistite ventil 
štapićem sa spužvom 
u obliku strelice

5. Uklonite poklopac

6. Uzmite špricu s pH 4, 
napišite identifikaciju 
pacijenta i uklonite čep

7. Umetnite špricu u 
pripremnu jedinicu

8. Stavite je 
na mjesto bez 
pritiskanja klipa 
štrcaljke

1. Upalite jedinicu 
i pritisnite gumb za 
otvaranje zaštitnog 
poklopca

2.  Umetnite prepara-
cijsku jedinicu počevši 
s donjom stranom. 
Sigurno ju postavite na 
predviđeno mjesto

3.  Zatvorite 
zaštitni poklopac, 
pritisnite gumb te 
će proces početi

4. Kada proces 
završi, izvadite 
preparacijsku 
jedinicu

5. Okrenite 
preparacijsku 
jedinicu i izvadite 
špricu

5. Stavite čep na 
sredstvo za ljepilo/
matrica

Kako biste izbjegli curenje i pogreške u radu 
uređaja, PAZITE:

1) Ne koristiti previsoki tlak pri punjenju 	
	 pripremne jedinice

2) Ne prepuniti pripremnu jedinicu

3) Pažljivo zatvoriti i očistiti ventil

Ako se pojavi kod pogreške, pogledajte 
rješavanje problema u priručniku.

Ljepilo/matrica je spremno za upotrebu i može 
se primijeniti pomoću Vivostat® Aplikatorske 
jedinice.

Slijedite posebni QRC vodič za Aplikacijski set.

* OZNAČAVANJE BOJAMA – PRIPREMNE JEDINICE
	 Tamnoplava:	 Vivostat® Fibrin	 (ljepilo)
	 Zelenkastoplava: 	 Vivostat® PRF	 (matrica)	
	 Svijetloplava:	 ArthroZheal® 	 (matrica)	
	 Bijela:	 Obsidian® ASG	 (matrica)
		  Obsidian® RFT	 (matrica)
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